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A. Pi SUSER J. M. BELLIDO
Es de molt interes en el laboratori i vora'l malalt
poder obtenir indicacions quantitatives pel galvanometre
de corda. Se sab, en efecte, que l'altura de les ondula-
cions, a igualtat de forca electromotriu, depen de dife-
rents factors, uns propis del galvanometre - la tensio
de la corda, la intensitat de 1'excitaci6, etc.; - altres
consistent,.; on la diferent resistencia electrica de la part
exterior del circuit, de les derivacions des del subjecte
i del cos del mateix subjecte, quan la derivacio no es fa
damunt del cor al descobert. Tots aquests factors influei-
xen en l'amplitut de les ondulacions i representen altres
tantes dificultats per a la mesura de. 1'clectrocardiograma.
I, no obstant, aquesta mesura C's molt convenient per
a estudiar, d'una part, les relacions entre la intensitat
del fenomen mecanic de la contraccio i la del fenomen
electric, i, d'altra, en clinica, per a diagnosticar les al-lo-
dinamies cardiaques mes o menys generals. Tant es aixi,
que, davant la dificultat de conseguir amidacions elec-
triques aplicables a l'electrocardiografia, Nicolai havia
proposat l'estudi dels valors relatius, dels quocients
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clectrocardiografics, indicadors de relacions entre'ls dife-
rents elements de les curves, pero no valors absoluts.
Nosaltres creiem haver resolt la dificultat conectant
on un moment donat en el circuit que es el cor i la deri-
vacio al galvanometre., un nou circuit de caracteristiques
conegudes quo sera causa d'un nou desplacament de la
corda del galvanometre. Coin que el factor que s'intro-
dneix es conegut - segons veurem - i com quo la
resistencia del circuit general es la mateixa despres quo
abans de la conex16 del nou element que actua en
cl galvanometre al llarg dels fils generals i a traves del
cos del subjecte, la desviacio de la corda, a I'intervenir
la nova forca electromotriu, ens indicara un valor facil-
ment mesurable, i d'aquest valor deduirem el do les
ondulacions de 1'electrocardiograma.
Nosaltres ens servim del quadre de Gildemeister, que
permet derivar de la corda ima determinada intensitat,
per a evitar la ruptura d'aquesta a 1'esser obligada a
masses extenses oscil-lacions; que permet, tambe, sot-
metre la corda a la influencia d'un circuit de compensacio
per a col•locar-la en la posicio mes adequada als nostres
intents, i que, per ultim, fa possible, per l'accio d'un
tercer circuit, amidar la sensibilitat del galvanometre.
L'csquema que us presentem mostra be aquesta disposi-
cio: s'hi vcu el circuit general, de subject(, a galvano-
metre (negre), el circuit de compensacio amb la font elec-
tromotriu K (blaze) i el circuit de mesura amb l'element
R (vermeil). Sectors graduats amb resistencies creix ants
permeten derivar per cada un dels circuits variades
intensitats de corrents i es possible tambc, on el circuit
general i on el de compensacio invertir, mitjancant com-
mutadors, el sentit de la corrent. Una especial disposicio
de l'aparell permet, per un pulsador, fer influir o apartar
a voluntat la corrent de mesura.
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Amb aquests elements, les operations son senzilles.
En ordre la instal-lacio, se determina la posicio de repos
do la corda amb tots els circuits oberts, la posicio del
que anomenem el zero. Se conexiona el galvanometre
amb el subjecte i la corda se desvia per 1'acci6 de les
corrents que en Bellido anomena parasites, al mateix
temps quo oscil•la segons el potencial respectiu de base i
punta de cor. Per aixo, se fa que la posicio de la corda
que marcara en el paper fotografic la linia de les abscissas
- la posicio en que queda la major part del temps del
title cardiac - coincideixi exactarnent amb la posicio
que tenia en repos. Aixo so consegueix mitjancant el
circuit de compensacio, per 1'us del sector, primer, i,
despres - per a afinar - d'un reductor filar de potencial.
Una vegada regulada la posicio de la corda, se comenca
el tracat electrocardiografic i, do taut en tant, amb el
pulsador abans esmentat, ss fa passar, pal circuit general,
on so troba inclos el subjecte, mes el de compensacio,
una corrent, de caracteristiques conegudes, que'ns su-
ministra el circuit de mesura, constituit per una pila
patro o per un element d'acumulador de voltatge exac-
tament conegut i d'una determinada resistencia, conc-
guda tambe merces a les indications del sector corres-
ponent. Aquesta nova corrent actuary damunt la corda
del galvanometre desplacant tot 1'electrograma, quo
conserva, malgrat aquest desplacament, els mateixos ca-
racters, la forma i els valors d'abans, tal com pot veure's
en els tracats adjunts.
Do 1'altura del desplacament pot deduir-se el valor
de les forces electromotrius que ocasionaren les dife-
rents ondulacions de 1'electrocardiograma. En efecte, son
els elements que poden variar l'altura de 1'electrocardio-
grama - apart la sensibilitat del galvanometre que, per
cada aparell, es constant si no es canvia la tensio do la
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corda i 1'excitaci6 - la forca electromotriu del cor, la
resistencia electrica dels teixits del subjecte, i la resis-
tencia que puguen oposar les derivations segons l'estat
dels carbons -- diferent porositat, densitat, etc. - la seva
superficie o la superficie d..^ contacte del cos del subjecte.
Per a resoldre, doncs, el problema que'ns proposem, te-
nim dues incognites, la forca electromotriu i la resisten-
cia electrica, que canvien en cada un dels casos. Doncs
be, el nostre artifici ens permet fer, per a cada clectro-
cardiograma, constant la resistencia i variable, en canvi,
la forca electromotriu que actuary en la corda.
Per aixo intercalem en el mateix circuit de resis-
tencia constant la forca electromotriu coneguda i cons-
tant tambe que, sumant-se a la forca electromotriu
preexistent, produiry el desplacament general de l'elec-
trocardiograma del qua] abans hem fet esment. Aquest
desplacament ens donara, com se compren, la constant
del galvanometre en les conditions de cada cas; constant
que ens permetra coneixer, per una senzilla proporcio,
cls valors absoluts d- les desviacions produides per les
forces -Iectromotrius del cor.
Formulem i resolem el problema. Si, estant tots els
circuits oberts i, per tant, la corda del galvanometre al
zero, tanquem el circuit principal a traves del cos humy,
ja havem dit quo's nota una desviacio permanent deguda
a forces electromotrius estranyes, l'efecte de les quals
destruim per mig d'altra igual i oposada del circuit de
compensacio, per to qual podem prescindir de totes elles
en el calcul. Queda la forca electromotriu variable del
cor, el valor E de la qual, en un moment determinat,
volem amidar, per exemple quan produeix la desviacio
mes marcada, una I per exemple; l'altura d'aquesta
desviacio sobre la linia del zero AB la designarem per a
(vegis el primer tracat), distancia mesurable sobre l'elec-
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trocardiograma. Afegim dcspres al circuit principal la
fora electromotriu E, procedent del circuit de mesura,
i tot 1'electrocardiograma se despla^ara d'una quantitat
mesurable tambe en millimetres quc designarem per a^.
Ara be , com quc les condicions del circuit principal
no han v^^riat, les desviacions son proporcionals a les






E1 valor E^ se deduira dels valors de la fora electro-
motriu e' de la pila del circuit de mesura i de les resis-
tencies corresponents yz i y3 del mater (vegis el segon
esquema). Segons 1'csquema tindrem
.. I'z ,z:^__;-^ '.'.
En efecte; EI es la fora electromotriu reduida, o
siga la fora electromotriu del circuit de mesura aplicada












Si la pila de fora electromotriu c' es un acumulador
de dos volts , pot estalviar-se en les nostres condicions
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de treball el calcul d'aquesta darrera formula, puix el
quadre de Gildemeister que empleem ve ja graduat de
tal manera, que per lectura directa se llegeixi el va-
lor WE,
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